
 

 

Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud

A.N.M.A.T.

AÑO 2022 "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

DECLARACION JURADA DE REVÁLIDA

DISPOSICIÓN ANMAT N° 9688/2019

N° rev: 594-642#0002

 

En nombre y representación de la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA
,  el  responsable  legal  y  el  responsable  técnico  declaran  bajo  juramento  cumplir  con  la
Disposición 9688/19 l Anexo V para el producto médico inscripto bajo el Número de PM: 594-
642

Disposición autorizante N° 12374/2017 de fecha 04 diciembre 2017
Disposiciones modificatorias y reválidas N°: Disp. Modif 3131/2019; Cert Modif 594-642#001
 

Datos Característicos del Producto Médico:

Nombre descriptivo: Sistema total de rodilla e instrumental

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-096 Prótesis, de Articulación, para Rodilla, Total.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Stryker

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicaciones generales para la artroplastia total de la rodilla (ATR):
• Artropatía dolorosa e incapacitante de la rodilla causada por: patología de la articulación
degenerativa no inflamatoria (que incluye artrosis, artritis traumática y necrosis avascular), artritis
reumatoide o artritis postraumática.
• Pérdida postraumática de la función y configuración de la articulación de la rodilla.
• Deformidades moderadas en varo, valgo o de flexión en las que las estructuras de los
ligamentos pueden recuperar la estabilidad y su función adecuada.
• Revisión de la artroplastia total de rodilla u otros procedimientos anteriores que no tuvieron
éxito.
• Fractura del fémur distal y/o de la tibia proximal que no se puede estabilizar mediante técnicas
de tratamiento de fracturas estándar.
El Sistema Total de Rodilla Triathlon revestido y rebordeado con componentes periapatita está
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solo destinado para uso no cementado.
Los componentes tibiales de polietileno Triathlon están solo indicados para uso cementado.
La placa de asiento Triathlon Tritanium está indicada para el uso sin y con cemento.
Indicaciones adicionales para los componentes de estabilizado posterior (PS) y de estabilizador
total (TS):
• Inestabilidad ligamentosa que requiere formas de superficie del soporte del implante con más
restricción.
• Ausencia o pérdida de funcionamiento del ligamento cruzado posterior.
• Inestabilidad anteroposterior grave de la articulación de la rodilla.
Indicaciones adicionales para los componentes de estabilizador total (TS):
• Inestabilidad grave de la rodilla causada por la integridad y funcionamiento comprometidos del
ligamento colateral.
Indicaciones para el aumento óseo:
• Artropatía dolorosa e incapacitante de la rodilla derivada de: artritis degenerativa, artritis
reumatoide o artritis postraumática que se complican con la presencia de pérdida ósea.
• Recuperación de una artroplastia total de rodilla u otros procedimientos quirúrgicos anteriores
que no tuvieron éxito, acompañados de pérdida ósea.

Modelos: Implantes
5512-F-402 COMPONENTE FEMORAL TS TRIATHLON NRO. 4 DERECHO
5541-A-502 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 5 DERECHO
5521-B-100 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 1
5543-A-100 SUPLEMENTO POSTERIOR DE AUMENTO TRIATHLON NRO. 1 5MM
5543-A-400 SUPLEMENTO POSTERIOR DE AUMENTO TRIATHLON NRO. 4 5MM
5543-A-800 SUPLEMENTO POSTERIOR DE AUMENTO TRIATHLON NRO. 8 5MM
5544-A-100 SUPLEMENTO POSTERIOR DE AUMENTO TRIATHLON NRO. 1 10MM
5544-A-800 SUPLEMENTO POSTERIOR DE AUMENTO TRIATHLON NRO. 8 10MM
5545-A-101 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO.1 5MM
5545-A-802 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 8 5MM
5546-A-101 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO.1 10MM
5566-S-010 VÁSTAGO A PRESIÓN TRIATHLON 10 X 150MM
5560-S-215 VÁSTAGO CEMENTADO TRIATHLON -15MM X 100MM
5571-S-025 DE VÁSTAGO TRIATHLON 25MM
5570-S-080 OFFSET SISTEMA TOTAL DE RODILLA TRIATHLON 8MM
5540-A-802 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM –NRO. 8 DERECHO
5541-A-101 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO.1 IZQUIERDO
5541-A-802 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 8 DERECHO
5542-A-101 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 1 IZQUIERDO
5542-A-802 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 8 DERECHO
5565-S-025 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 25MM X 100MM
5542-A-801 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 8 IZQUIERDO
5620-B-302 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5512-F-101 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 1 IZQUIERDO
5520-B-300 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
5520-B-400 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
5520-B-500 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
5515-F-301 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-302 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
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5515-F-401 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-402 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-501 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-502 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-601 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-602 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5512-F-201 COMPONENTE FEMORAL TS TRIATHLON NRO. 2 IZQUIERDO
5512-F-401 COMPONENTE FEMORAL TS TRIATHLON NRO. 4 IZQUIERDO
5512-F-802 COMPONENTE FEMORAL TS TRIATHLON NRO. 8 DERECHO
5521-B-400 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 4
5521-B-800 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 8
5544-A-400 SUPLEMENTO POSTERIOR DE AUMENTO TRIATHLON NRO. 4 10MM
5545-A-102 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO.1 5MM
5545-A-401 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 4 5MM
5545-A-402 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 4 5MM
5545-A-801 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 8 5MM
5546-A-102 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO.1 10MM
5546-A-401 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 4 10MM
5546-A-402 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 4 10MM
5546-A-801 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 8 10MM
5546-A-802 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 8 10MM
5565-S-010 VÁSTAGO A PRESIÓN TRIATHLON 10MM X 100MM
5565-S-015 VÁSTAGO A PRESIÓN TRIATHLON 15MM X 100MM
5565-S-023 VÁSTAGO A PRESIÓN TRIATHLON 23MM X 100MM
5566-S-015 VÁSTAGO A PRESIÓN TRIATHLON 15 X 150MM
5566-S-023 VÁSTAGO A PRESIÓN TRIATHLON 23 X 150MM
5521-B-200 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 2
5521-B-300 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 3
5521-B-500 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 5
5521-B-600 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 6
5521-B-700 PLACA BASE TS TRIATHLON NRO. 7
5545-A-201 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 2 5MM
5545-A-202 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 2 5MM
5545-A-301 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 3 5MM
5545-A-302 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 3 5MM
5545-A-501 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 5 5MM
5545-A-502 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
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NRO. 5 5MM
5545-A-601 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 6 5MM
5545-A-602 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 6 5MM
5545-A-701 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 7 5MM
5545-A-702 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 7 5MM
5546-A-201 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 2 10MM
5546-A-202 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 2 10MM
5546-A-301 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 3 10MM
5546-A-302 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 3 10MM
5546-A-501 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 5 10MM
5546-A-502 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 5 10MM
5546-A-601 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 6 10MM
5546-A-602 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 6 10MM
5546-A-701 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL IZQ/LATERAL DER
NRO. 7 10MM
5546-A-702 COMPONENTE TIBIAL DE AUMENTO TRIATHLON MEDIAL DER/LATERAL IZQ
NRO. 7 10MM
5560-S-112 VÁSTAGO CEMENTADO TRIATHLON 12MM X 50MM
5560-S-209 VÁSTAGO CEMENTADO TRIATHLON 9MM X 100MM
5560-S-212 VÁSTAGO CEMENTADO TRIATHLON 12MM X 100MM
5512-F-801 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS [5] NRO.8 IZQUIERDO
5512-F-102 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO.1 DERECHO
5512-F-202 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 2 DERECHO
5512-F-301 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 3 IZQUIERDO
5512-F-302 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 3 DERECHO
5512-F-501 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 5 IZQUIERDO
5512-F-502 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 5 DERECHO
5512-F-601 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 6 IZQUIERDO
5512-F-602 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 6 DERECHO
5512-F-701 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 7 IZQUIERDO
5512-F-702 COMPONENTE FEMORAL TRIATHLON TS NRO. 7 DERECHO
5543-A-200 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 2 5MM
5543-A-300 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 3 5MM
5543-A-500 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 5 5MM
5543-A-600 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 6 5MM
5543-A-700 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 7 5MM
5544-A-200 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 2 10MM
5544-A-300 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 3 10MM
5544-A-500 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 5 10MM
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5544-A-600 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 6 10MM
5544-A-700 AUMENTO POSTERIOR TRIATHLON NRO. 7 10MM
5540-A-101 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 1 IZQUIERDO
5540-A-102 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 1 DERECHO
5540-A-201 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 2 IZQUIERDO
5560-S-109 CEMENTADO TRIATHLON 9MM X 50MM
5560-S-115 CEMENTADO TRIATHLON 15MM X 50MM
5560-S-309 CEMENTADO TRIATHLON 9MM X 150MM
5560-S-312 CEMENTADO TRIATHLON 12MM X 150MM
5560-S-315 VÁSTAGO CEMENTADO TRIATHLON -15MM X 150MM
5566-S-025 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 25X150MM
5565-S-011 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 11MM X 100MM
5565-S-012 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 12MM X 100MM
5565-S-013 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 13MM X 100MM
5565-S-014 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 14MM X 100MM
5565-S-016 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 16MM X 100MM
5565-S-017 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 17MM X 100MM
5565-S-018 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 18MM X 100MM
5565-S-019 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 19MM X 100MM
5565-S-021 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 21MM X 100MM
5566-S-011 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 11X150MM
5566-S-012 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 12X150MM
5566-S-013 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 13X150MM
5566-S-014 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 14X150MM
5566-S-016 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 16X150MM
5566-S-017 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 17X150MM
5566-S-018 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 18X150MM
5566-S-019 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 19X150MM
5566-S-021 DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 21X150MM
5571-S-050 DE VÁSTAGO TRIATHLON 50MM
5570-S-020 OFFSET SISTEMA TOTAL DE RODILLA TRIATHLON 2MM
5570-S-040 OFFSET SISTEMA TOTAL DE RODILLA TRIATHLON 4MM
5570-S-060 OFFSET SISTEMA TOTAL DE RODILLA TRIATHLON 6MM
5540-A-202 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 2 DERECHO
5540-A-301 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 3 IZQUIERDO
5540-A-302 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 3 DERECHO
5540-A-401 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 4 IZQUIERDO
5540-A-402 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 4 DERECHO
5540-A-501 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 5 IZQUIERDO
5540-A-502 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 5 DERECHO
5540-A-601 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 6 IZQUIERDO
5540-A-602 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 6 DERECHO
5540-A-701 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 7 IZQUIERDO
5540-A-702 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 7 DERECHO
5540-A-801 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 5MM – NRO. 8 IZQUIERDO
5541-A-102 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO.1 DERECHO
5541-A-201 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 2 IZQUIERDO
5541-A-202 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 2 DERECHO
5541-A-301 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 3 IZQUIERDO
5541-A-302 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 3 DERECHO
5541-A-401 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 4 IZQUIERDO
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5541-A-402 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 4 DERECHO
5541-A-601 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 6 IZQUIERDO
5541-A-602 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 6 DERECHO
5541-A-701 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 7 IZQUIERDO
5541-A-702 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 7 DERECHO
5541-A-801 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 8 IZQUIERDO
5542-A-102 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 1 DERECHO
5542-A-201 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 2 IZQUIERDO
5542-A-202 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 2 DERECHO
5542-A-301 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 3 IZQUIERDO
5542-A-302 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 3 DERECHO
5542-A-401 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 4 IZQUIERDO
5542-A-402 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 4 DERECHO
5542-A-501 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 5 IZQUIERDO
5542-A-502 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 5 DERECHO
5542-A-601 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 6 IZQUIERDO
5542-A-602 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 6 DERECHO
5542-A-701 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 7 IZQUIERDO
5542-A-702 AUMENTO FEMORAL DISTAL TRIATHLON 15MM – NRO. 7 DERECHO
5565-S-020 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 20MM X 100MM
5565-S-022 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 22MM X 100MM
5565-S-024 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 24MMX 100MM
5566-S-020 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 20MM X 150MM
5566-S-022 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 22MM X 150MM
5566-S-024 VÁSTAGO DE AJUSTE A PRESIÓN TRIATHLON 24MM X 150MM
5610-F-101 COMPONENTE FEMORAL PKR [6] TRIATHLON NRO.1 MEDIAL IZQ/LATERAL
DER
5610-F-102 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO.1 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5610-F-201 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO.2 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5610-F-202 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO.2 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5610-F-301 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO.3 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5610-F-302 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO.3 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5610-F-401 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5610-F-402 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5610-F-502 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5610-F-601 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5610-F-602 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5620-B-101 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5620-B-102 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5620-B-201 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5620-B-202 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5620-B-301 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5620-B-401 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5620-B-402 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5620-B-501 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5620-B-502 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL DER/LATERAL IZQ
5620-B-601 PLACA BASE PKR TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5610-F-501 COMPONENTE FEMORAL PKR TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL IZQ/LATERAL DER
5620-B-602 PLACA BASE N°6 DM/IZL TRIATHLON PKR[19]
5516-F-802 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 8R
5517-F-101 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 1L
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5517-F-701 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 7L
5550-L-391 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica
5510-F-801 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5530-P-416 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5515-F-101 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5531-P-209 Inserto Triathlon® CS 5536-B-100 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5534-A-816 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5535-A-816 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-109 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5550-L-278 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica
5550-L-298 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica
5550-L-319 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica
5550-L-339 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica
5550-L-360 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica
5551-L-299 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica
5551-L-320 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica
5551-L-350 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica
5551-L-381 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica
5551-L-401 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica
5510-F-101 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-102 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-201 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-202 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-301 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-302 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-401 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-402 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-501 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-502 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-601 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-602 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-701 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-702 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5510-F-802 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado
5520-B-100 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
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5520-B-200 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
5520-B-600 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
5520-B-700 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
5520-B-800 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial cementada primaria
5530-P-109 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-111 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-113 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-116 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-119 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-209 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-211 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-213 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-216 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-219 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-309 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-311 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-313 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-316 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-319 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-409 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-411 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-413 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-419 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-509 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-511 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-513 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-516 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-519 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-609 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-611 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-613 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-616 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-619 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-709 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-711 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-713 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-716 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-719 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-809 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-811 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-813 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-816 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5530-P-819 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5532-P-109 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-111 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-113 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-116 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-119 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-122 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-209 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-211 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
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5532-P-213 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-216 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-219 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-222 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-309 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-311 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-313 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-316 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-319 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-322 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-409 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-411 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-413 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-416 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-419 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-422 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-509 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-511 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-513 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-516 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-519 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-522 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-609 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-611 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-613 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-616 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-619 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-622 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-709 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-711 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-713 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-716 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-719 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-722 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-809 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-811 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-813 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-816 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-819 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5532-P-822 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior
5575-X-000 Sistema de rodilla Triathlon® Clavija de fijación femoral distal
5515-F-102 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-201 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-202 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-701 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-702 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-801 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5515-F-802 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior
5516-F-101 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 1L
5516-F-102 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 1R
5516-F-201 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 2L
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5516-F-202 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 2R
5516-F-301 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 3L
5516-F-302 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 3R
5516-F-401 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 4L
5516-F-402 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 4R
5516-F-501 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 5L
5516-F-502 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 5R
5516-F-601 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 6L
5516-F-602 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 6R
5516-F-701 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 7L
5516-F-702 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 7R
5516-F-801 Componente con microesferas Triathlon P/A PS N° 8L
5526-B-100 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 1 BP
5526-B-200 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 2 BP
5526-B-300 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 3 BP
5526-B-400 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 4 BP
5526-B-600 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 6 BP
5526-B-700 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 7 BP
5526-B-800 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 8 BP
5531-P-109 Inserto Triathlon® CS
5531-P-111 Inserto Triathlon® CS
5531-P-113 Inserto Triathlon® CS
5531-P-116 Inserto Triathlon® CS
5531-P-119 Inserto Triathlon® CS
5531-P-122 Inserto Triathlon® CS
5531-P-211 Inserto Triathlon® CS
5531-P-213 Inserto Triathlon® CS
5531-P-216 Inserto Triathlon® CS
5531-P-219 Inserto Triathlon® CS
5531-P-222 Inserto Triathlon® CS
5531-P-309 Inserto Triathlon® CS
5531-P-311 Inserto Triathlon® CS
5531-P-313 Inserto Triathlon® CS
5531-P-409 Inserto Triathlon® CS
5531-P-509 Inserto Triathlon® CS
5531-P-609 Inserto Triathlon® CS
5531-P-622 Inserto Triathlon® CS
5531-P-709 Inserto Triathlon® CS
5531-P-809 Inserto Triathlon® CS
5517- F-102 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 1R
5517-F-201 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 2L
5517-F-202 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 2R
5517-F-301 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 3L
5517-F-302 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 3R
5517-F-401 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 4L
5517-F-402 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 4R
5517-F-501 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 5L
5517-F-502 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 5R
5517-F-601 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 6L
5517-F-602 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 6R
5517-F-702 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 7R
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5517-F-801Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 8L
5517-F-802 Componente con microesferas Triathlon P/A CR N° 8R
5526-B-500 Componente con microesferas Triathlon P/A para cirugía primaria talle 5 BP
5520-M-100 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5520-M-200 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5520-M-300 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5520-M-400 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5520-M-500 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5520-M-600 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5520-M-700 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5520-M-800 Sistema de rodilla Triathlon® placa base tibial perfil bajo
5531-P-316 Inserto Triathlon® CS
5531-P-319 Inserto Triathlon® CS
5531-P-322 Inserto Triathlon® CS
5531-P-411 Inserto Triathlon® CS
5531-P-413 Inserto Triathlon® CS
5531-P-416 Inserto Triathlon® CS
5531-P-419 Inserto Triathlon® CS
5531-P-422 Inserto Triathlon® CS
5531-P-511 Inserto Triathlon® CS
5531-P-513 Inserto Triathlon® CS
5531-P-516 Inserto Triathlon® CS
5531-P-519 Inserto Triathlon® CS
5531-P-522 Inserto Triathlon® CS
5531-P-611 Inserto Triathlon® CS
5531-P-613 Inserto Triathlon® CS
5531-P-616 Inserto Triathlon® CS
5531-P-619 Inserto Triathlon® CS
5531-P-711 Inserto Triathlon® CS
5531-P-713 Inserto Triathlon® CS
5531-P-716 Inserto Triathlon® CS
5531-P-719 Inserto Triathlon® CS
5531-P-722 Inserto Triathlon® CS
5531-P-811 Inserto Triathlon® CS
5531-P-813 Inserto Triathlon® CS
5531-P-816 Inserto Triathlon® CS
5531-P-819 Inserto Triathlon® CS
5531-P-822 Inserto Triathlon® CS
5536-B-200 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5536-B-300 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5536-B-400 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5536-B-500 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5536-B-600 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5536-B-700 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5536-B-800 Placa base tibial Triathlon Tritanium
5534-A-409 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-113 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-209 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-111 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-109 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-116 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
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5534-A-211 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-213 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-309 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-216 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-311 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-313 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-316 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-411 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-413 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-511 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-416 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-509 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-513 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-516 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-609 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-611 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-613 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-616 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-709 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-711 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-713 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-809 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-716 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-811 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5534-A-813 Tibia totalmente en polietileno Triathlon CS
5535-A-209 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-211 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-213 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-216 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-309 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-311 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-313 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-316 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-409 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-411 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-413 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-416 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-511 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-513 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-509 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-516 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-609 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-611 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-613 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-616 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-709 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-711 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-713 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-716 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-809 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-811 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
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5535-A-813 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-113 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-111 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5535-A-116 Tibia totalmente en polietileno Triathlon PS
5585-C-016 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-020 VIT’CANC SCREW TRIATHLON TOTAL KNEE SYSTEM
5585-C-025 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-030 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-035 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-040 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-045 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-050 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-055 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5585-C-060 TORNILLO ESPONJOSO VIT., TRIATHLON SISTEMA TOTAL DE RODILLA
5554-L-320 TRIATHLON PA A32, patela asimétrica, soporte de metal
5554-L-350 TRIATHLON PA A35, patela asimétrica, soporte de metal
5554-L-381 TRIATHLON PA A38, patela asimétrica, soporte de metal
5554-L-401 TRIATHLON PA A40, patela asimétrica, soporte de metal
5527-B-100 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 1
5527-B-200 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 2
5527-B-300 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 3
5527-B-400 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 4
5527-B-500 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 5
5527-B-600 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 6
5527-B-700 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 7
5527-B-800 TRIATHLON placa base fijación tornillos PA Talla 8
5556-L-319 Triathlon® Tritanium®, patela simétrica, soporte de metal
5556-L-339 Triathlon® Tritanium®, patela simétrica, soporte de metal
5556-L-360 Triathlon® Tritanium®, patela simétrica, soporte de metal
5556-L-391 Triathlon® Tritanium®, patela simétrica, soporte de metal
5552-L-299 Triathlon® Tritanium®, patela asimétrica, soporte de metal
5552-L-320 Triathlon® Tritanium®, patela asimétrica, soporte de metal
5552-L-350 Triathlon® Tritanium®, patela asimétrica, soporte de metal
5552-L-381 Triathlon® Tritanium®, patela asimétrica, soporte de metal
5552-L-401 Triathlon® Tritanium®, patela asimétrica, soporte de metal
5549-A-110 Triathlon Tritanium, aumento tibial simétrico cónico
5549-A-120 Triathlon Tritanium, aumento tibial simétrico cónico
5549-A-130 Triathlon Tritanium, aumento tibial simétrico cónico
5549-A-150 Triathlon Tritanium, aumento tibial simétrico cónico
5549-A-140 Triathlon Tritanium, aumento tibial simétrico cónico
5549-A-221 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-222 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-231 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-232 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-241 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-242 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-251 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-252 Triathlon Tritanium, aumento tibial asimétrico cónico
5549-A-321 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-331 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-332 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
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5549-A-322 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-341 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-342 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-351 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-352 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-361 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-362 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-371 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5549-A-372 Triathlon Tritanium, aumento femoral cónico
5541-A-501 FEMORAL DISTAL TRIATHLON 10MM – NRO. 5 IZQUIERDO
5537-G-316-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-519-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-728-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5530-G-109-E INSERTO TIBIAL CR [6] X3 TRIATHLON
5530-G-111-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-113-E INSERTO TIBIAL CR [1] X3 TRIATHLON
5530-G-116-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-119-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-209-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-211-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-213-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-216-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-219-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-309-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-311-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-313-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-316-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-319-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-411-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-413-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-416-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-419-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-509-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-511-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-513-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-516-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-519-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-609-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-611-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-613-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-616-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-619-E INSERTOTIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-709-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-713-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-716-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-719-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-809-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-811-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-813-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-816-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5532-G-109-E INSERTO TIBIAL PS [7] X3 TRIATHLON
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5532-G-111-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-113-E INSERTO TIBIAL PS [2] X3 TRIATHLON
5532-G-116-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-119-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-122-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-209-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-211-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-213-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-216-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-219-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-222-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-309-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-311-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-313-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-316-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-319-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-322-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-409-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-411-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-413-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-416-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-419-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-422-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-511-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-513-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-516-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-519-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-522-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-613-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-616-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-619-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-622-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-709-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-711-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-713-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-716-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-719-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-809-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-811-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-813-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-816-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-822-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5550-G-278-E RÓTULA SIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5550-G-298-E RÓTULA SIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5550-G-339-E RÓTULA SIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5550-G-360-E RÓTULA SIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5551-G-320-E RÓTULA ASIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5551-G-350-E RÓTULA ASIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5551-G-381-E RÓTULA ASIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5551-G-401-E RÓTULA ASIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5537-G-109-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 9MM
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5537-G-111-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 11MM
5537-G-113-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-116-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-119-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-122-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-125-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-128-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5537-G-131-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 1. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5537-G-209-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 9MM
5537-G-211-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 11MM
5537-G-213-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-216-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-219-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-222-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-225-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-228-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5537-G-231-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 2. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5537-G-309-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 9MM
5537-G-311-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 11MM
5537-G-313-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-319-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-322-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-325-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-328-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5537-G-331-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 3. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5537-G-409-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 9MM
5537-G-411-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 11MM
5537-G-413-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-416-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-419-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-425-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-428-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5537-G-431-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5537-G-509-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 9MM
5537-G-511-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 11MM
5537-G-513-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-516-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-522-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-525-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-528-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5537-G-531-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 5. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5537-G-609-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 9MM
5537-G-611-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 11MM
5537-G-613-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-616-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-619-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-625-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-628-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5537-G-631-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5537-G-709-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 9MM
5537-G-711-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 11MM
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5537-G-713-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-716-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-719-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-722-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-725-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-731-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 7. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5537-G-809-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 9MM
5537-G-811-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 11MM
5537-G-813-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 13MM
5537-G-816-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 16MM
5537-G-819-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 19MM
5537-G-822-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-825-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 25MM
5537-G-828-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 28MM
5537-G-422-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 4. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-622-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 6. TRIATHLON TS PLUS 22MM
5537-G-831-E INSERTO TIBIAL X3 POLIETILENO NRO 8. TRIATHLON TS PLUS 31MM
5551-G-299-E RÓTULA ASIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5531-G-209-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5530-G-409-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-711-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5530-G-819-E INSERTO TIBIAL CR X3 TRIATHLON
5532-G-509-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-609-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-611-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-722-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5532-G-819-E INSERTO TIBIAL PS X3 TRIATHLON
5550-G-319-E RÓTULA SIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5550-G-391-E RÓTULA SIMÉTRICA X3 TRIATHLON
5531-G-109-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-111-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-113-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-116-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-119-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-122-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-211-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-213-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-216-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-219-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-222-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-309-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-311-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-313-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-316-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-319-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-322-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-409-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-411-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-413-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-416-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-419-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
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5531-G-422-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-509-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-511-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-513-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-516-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-519-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-522-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-609-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-611-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-613-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-616-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-619-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-622-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-709-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-711-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-713-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-716-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-719-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-722-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-809-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-811-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-813-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-816-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-819-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5531-G-822-E TRIATHLON® X3, INSERTO CS
5530-G-110-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 1 10MM
5530-G-112-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 1 12MM
5530-G-114-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 1 14MM
5530-G-210-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 2 10MM
5530-G-212-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 2 12MM
5530-G-214-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 2 14MM
5530-G-310-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 3 10MM
5530-G-312-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 3 12MM
5530-G-314-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 3 14MM
5530-G-410-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 4 10MM
5530-G-412-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 4 12MM
5530-G-414-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 4 14MM
5530-G-510-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 5 10MM
5530-G-512-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 5 12MM
5530-G-514-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 5 14MM
5530-G-610-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 6 10MM
5530-G-612-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 6 12MM
5530-G-614-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 6 14MM
5530-G-710-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 7 10MM
5530-G-712-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 7 12MM
5530-G-714-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 7 14MM
5530-G-810-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 8 10MM
5530-G-812-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 8 12MM
5530-G-814-E INSERTO CR X3 TRIATHLON NRO. 8 14MM
5531-G-110-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 1 10MM
5531-G-112-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 1 12MM
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5531-G-114-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 1 14MM
5531-G-210-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 2 10MM
5531-G-212-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 2 12MM
5531-G-214-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 2 14MM
5531-G-310-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 3 10MM
5531-G-312-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 3 12MM
5531-G-314-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 3 14MM
5531-G-410-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 4 10MM
5531-G-412-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 4 12MM
5531-G-414-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 4 14MM
5531-G-510-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 5 10MM
5531-G-512-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 5 12MM
5531-G-514-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 5 14MM
5531-G-610-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 6 10MM
5531-G-612-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 6 12MM
5531-G-614-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 6 14MM
5531-G-710-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 7 10MM
5531-G-712-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 7 12MM
5531-G-714-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 7 14MM
5531-G-810-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 8 10MM
5531-G-812-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 8 12MM
5531-G-814-E INSERTO CS X3 TRIATHLON NRO. 8 14MM
5532-G-110-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 1 10MM
5532-G-112-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 1 12MM
5532-G-114-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 1 14MM
5532-G-210-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 2 10MM
5532-G-212-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 2 12MM
5532-G-214-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 2 14MM
5532-G-310-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 3 10MM
5532-G-312-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 3 12MM
5532-G-314-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 3 14MM
5532-G-410-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 4 10MM
5532-G-412-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 4 12MM
5532-G-414-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 4 14MM
5532-G-510-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 5 10MM
5532-G-512-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 5 12MM
5532-G-514-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 5 14MM
5532-G610-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 6 10MM
5532-G-612-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 6 12MM
5532-G-614-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 6 14MM
5532-G710-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 7 10MM
5532-G-712-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 7 12MM
5532-G-714-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 7 14MM
5532-G-810-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 8 10MM
5532-G-812-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 8 12MM
5532-G-814-E INSERTO PS X3 TRIATHLON NRO. 8 14MM
5630-G-108 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 8MM
5630-G-109 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 9MM
5630-G-110 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 10MM
5630-G-112 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 12MM
5630-G-120 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 10MM
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5630-G-122 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 12MM
5630-G-128 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 8MM
5630-G-129 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 1 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 9MM
5630-G-208 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 8MM
5630-G-209 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 9MM
5630-G-210 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 10MM
5630-G-212 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL IZQ/LATERAL DER12MM
5630-G-220 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 10MM
5630-G-222 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 12MM
5630-G-228 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 8MM
5630-G-229 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 2 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 9MM
5630-G-308 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 8MM
5630-G-309 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 9MM
5630-G-310 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 10MM
5630-G-312 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL IZQ/LATERAL DER12MM
5630-G-320 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL DER/LATERAL IZQ10MM
5630-G-322 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 12MM
5630-G-328 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 8MM
5630-G-329 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 3 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 9MM
5630-G-408 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 8MM
5630-G-409 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 9MM
5630-G-410 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 10MM
5630-G-412 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 12MM
5630-G-420 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 10MM
5630-G-422 INSERTO PKR X3TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 12MM
5630-G-428 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 8MM
5630-G-429 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 4 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 9MM
5630-G-508 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 8MM
5630-G-509 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 9MM
5630-G-510 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 10MM
5630-G-512 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 12MM
5630-G-520 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL DER/LATERAL IZQ10MM
5630-G-522 INSERTO PKR X3TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL DER/LATERAL IZQ12MM
5630-G-528 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 8MM
5630-G-529 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 5 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 9MM
5630-G-608 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 8MM
5630-G-609 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 9MM
5630-G-610 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 10MM
5630-G-612 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL IZQ/LATERAL DER 12MM
5630-G-620 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 10MM
5630-G-622 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 12MM
5630-G-628 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 8MM
5630-G-629 INSERTO PKR X3 TRIATHLON NRO. 6 MEDIAL DER/LATERAL IZQ 9MM
5537-G-316 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 16mm
5537-G-519 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 19mm
5537-G-728 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 28mm
5530-G-109 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-111 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-113 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-116 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-119 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
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5530-G-209 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-211 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-213 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-216 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-219 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-309 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-311 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-313 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-316 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-319 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-411 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-413 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-416 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-419 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-509 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-511 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-513 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-516 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-519 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-609 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-611 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-613 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-616 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-619 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-709 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-713 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-716 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-719 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-809 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-811 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-813 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-816 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5532-G-109 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado
5532-G-111 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-113 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-116 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-119 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-122 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-209 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-211 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-213 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-216 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-219 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-222 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-309 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-311 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-313 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-316 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-319 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-322 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-409 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
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5532-G-411 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-413 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-416 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-419 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-422 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-511 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-513 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-516 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-519 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-522 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-613 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-616 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-619 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-622 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-709 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-711 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-713 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-716 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-719 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-809 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-811 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-813 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-816 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-822 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5550-G-278 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica X3®
5550-G-298 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica X3®
5550-G-339 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica X3®
5550-G-360 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica X3®
5551-G-320 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica X3®
5551-G-350 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica X3®
5551-G-381 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica X3®
5551-G-401 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica X3®
5537-G-109 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 9mm
5537-G-111 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 11mm
5537-G-113 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 13mm
5537-G-116 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 16mm
5537-G-119 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 19mm
5537-G-122 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 22mm
5537-G-125 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 25mm
5537-G-128 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 28mm
5537-G-131 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 1 POLIETILENO 31mm
5537-G-209 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 9mm
5537-G-211 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 11mm
5537-G-213 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 13mm
5537-G-216 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 16mm
5537-G-219 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 19mm
5537-G-222 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 22mm
5537-G-225 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 25mm
5537-G-228 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 28mm
5537-G-231 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 2 POLIETILENO 31mm
5537-G-309 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 9mm
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5537-G-311 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 11mm

5537-G-313 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 13mm
5537-G-319 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 19mm
5537-G-322 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 22mm
5537-G-325 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 25mm
5537-G-328 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 28mm
5537-G-331 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 3 POLIETILENO 31mm
5537-G-409 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 9mm
5537-G-411 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 11mm
5537-G-413 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 13mm
5537-G-416 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 16mm
5537-G-419 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 19mm
5537-G-425 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 25mm
5537-G-428 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 28mm
5537-G-431 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 31mm
5537-G-509 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 9mm
5537-G-511 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 11mm
5537-G-513 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 13mm
5537-G-516 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 16mm
5537-G-522 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 22mm
5537-G-525 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 25mm
5537-G-528 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 28mm
5537-G-531 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 5 POLIETILENO 31mm
5537-G-609 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 9mm
5537-G-611 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 11mm
5537-G-613 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 13mm
5537-G-616 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 16mm
5537-G-619 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 19mm
5537-G-625 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 25mm
5537-G-628 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 28mm
5537-G-631 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 31mm
5537-G-709 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 9mm
5537-G-711 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 11mm
5537-G-713 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 13mm
5537-G-716 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 16mm
5537-G-719 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 19mm
5537-G-722 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 22mm
5537-G-725 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 25mm
5537-G-731 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 7 POLIETILENO 31mm
5537-G-809 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 9mm
5537-G-811 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 11mm
5537-G-813 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 13mm
5537-G-816 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 16mm
5537-G-819 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 19mm
5537-G-822 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 22mm
5537-G-825 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 25mm
5537-G-828 TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 28mm
5537-G-422 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 4 POLIETILENO 22mm
5537-G-622 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 6 POLIETILENO 22mm
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5537-G-831 INSERTO TIBIAL TRIATHLON TS PLUS X3 NRO. 8 POLIETILENO 31mm
5551-G-299 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula asimétrica X3®
5531-G-209 Inserto X3 Triathlon® CS
5530-G-409 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-711 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5530-G-819 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con retención del ligamento cruzado X3®
5532-G-509 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-609 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-611 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-722 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-819 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5550-G-319 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica X3®
5550-G-391 Sistema de rodilla Triathlon® Rótula simétrica X3®
5531-G-109 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-111 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-113 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-116 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-119 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-122 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-211 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-213 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-216 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-219 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-222 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-309 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-311 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-313 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-316 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-319 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-322 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-409 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-411 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-413 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-416 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-419 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-422 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-509 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-511 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-513 Inserto X3Triathlon® CS
5531-G-516 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-519 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-522 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-609 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-611 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-613 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-616 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-619 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-622 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-709 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-711 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-713 Inserto X3 Triathlon® CS
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5531-G-716 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-719 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-722 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-809 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-811 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-813 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-816 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-819 Inserto X3 Triathlon® CS
5531-G-822 Inserto X3 Triathlon® CS
5532-G-425 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-525 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5532-G-625 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®
5514-F-802 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5513-F-101 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-102 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-201 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-202 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-301 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-302 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-401 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-402 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-501 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-502 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-601 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-602 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-701 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-702 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-801 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5513-F-802 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con retención del ligamento
cruzado con microesferas
5514-F-101 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-102 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-201 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
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microesferas
5514-F-202 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-301 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-302 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-401 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-402 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-501 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-502 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-601 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-602 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-701 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-702 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5514-F-801 Sistema de rodilla Triathlon® Componente femoral con estabilización posterior con
microesferas
5523-B-100 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5523-B-200 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5523-B-300 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5523-B-400 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5523-B-500 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5523-B-600 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5523-B-700 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5523-B-800 Sistema de rodilla Triathlon® placa base con microesferas
5532-G-325 Sistema de rodilla Triathlon® Inserto tibial con estabilización posterior X3®

Instrumental asociado

Período de vida útil: 5 años (Implantes estériles e Instrumental descartable)

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Envase conteniendo una unidad.

Método de esterilización: Esterilizado por óxido de etileno o radiación gamma (Implantes estériles
según modelo); Esterilizado por radiación gamma (Instrumental descartable)

Nombre del fabricante: 1) Howmedica Osteonics Corp. (conocido como Stryker Orhopaedics)
2) Howmedica International S.de R.L.
3) Stryker Ireland Ltd.
4) Stryker (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd.
5) Lisi Medical Orthopaedics
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6) Stryker Spine SAS
7) Stryker Spine, Inc.

Lugar de elaboración: 1) 325 Corporate Dr., Mahwah, NJ 07430, Estados Unidos
2) Raheen Business Park, Limerick, Irlanda
3) IDA Industrial Estate, Carrigtwohill, County Cork, Irlanda
4) No. 18 WuXiang, EPZ Zone A, 200 Suhong Rd., Suhong, Jiangsu 215021, China
5) 203 Boulevard de la Grande Delle, BP8 14201 Herouville, Saint Claire Cedex, Francia
6) Zone Industrielle de Marticot, 33610 Cestas, Francia
7) 2 Pearl Court, Allendale, New Jersey 07401, Estados Unidos

El  responsable  legal  y  su  responsable  técnico  son  responsables  de  la  veracidad  de  la
documentación e información presentada y declaran bajo juramento que el producto médico no ha
sufrido  modificaciones según Artículo  11°  Disposición 9688/19,  que cumple  y  satisface los
Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia (R.E.S.E.) previstos por la Disposición ANMAT N°
4306/99.

La  empresa  mantiene  en  su  establecimiento  y  a  disposición  de  la  autoridad  sanitaria  la
documentación requerida por disposición ANMAT N° 2318/02 y 9688/19

 
 
 
 
 
 

Responsable Legal
Firma y Sello

 
 
 
 
 
 

Responsable Técnico
Firma y Sello

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido emitida de acuerdo con las previsiones de la
Disposición ANMAT Nº 9688/19,  quedando inscripta  la  reválida en el  Registro  Nacional  de
Productores  y  Productos  de  Tecnología  Médica  (R.P.P.T.M.)  a  favor  de  STRYKER
CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA bajo el número PM 594-642 siendo su nueva vigencia
hasta el 04 diciembre 2027

 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de Productos Médicos ANMAT
Firma y Sello

El presente certificado será válido únicamente cuando se presente junto con las Disposiciones
previas del PM enunciadas anteriormente y sea verificado con su código QR a través de la página
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de ANMAT.

Fecha de emisión: 23 noviembre 2022

La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

N° Identificatorio Trámite: 44165

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-007669-22-5
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