2026 - ANO DE LA GRANDEZA ARGENTINA

Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
ANMA.T.

ANEXO Il
DECLARACION DE CONFORMIDAD DE MODIFICACION — PM CLASE I-lI

Numero de revision: 1209-187#0002
Fecha de Emision de la Declaracion revisién 00-Disposicién Autorizante o su revalida: 7/7/2026

Numero de PM:

1209-187

Nombre Descriptivo del producto:

CAMARA RETINAL

Caddigo de identificaciéon y nombre técnico UMDNS:

10-551 Camaras para Imagen, Fotograficas, Oftalmicas, Fondo de Ojo

Clase de Riesgo:
Clase Il

Marca de (los) producto(s) médico(s):

CHONGAQING BIO NEWVISION MEDICAL EQUIPMENT LTD. / SYSEYE

Modelos (en caso de clase Il y equipos):

Fundus Camera RetiCam 3100,
Fundus Camera Kestrel 3100m,
Fundus Camera RetiCam 3100 plus

Composicion cuali-cuanti porcentual exacta (si corresponde):

no corresponde

Indicacién/es autorizada/s:
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Esta indicado para observar y fotografiar el fondo de ojo del paciente sin dilatar la
pupila, y obtener imagenes de la retina.

Periodo de vida util (si corresponde):

Calculada con un funcionamiento continuo de 10 horas diarias durante los 365 dias
del afo, la vida util del producto es de 10 afios.

Método de Esterilizacion (si corresponde):

no corresponde

Forma de presentacion:

por unidad

Condicién de uso:

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

CHONGAQING BIO NEWVISION MEDICAL EQUIPMENT LTD.

Lugar/es de elaboracién:
2nd floor of building #5,27 Fengsheng Road,Jinfeng Town,High-Tech Industrial Development
Zone Chongging, Chongging CHINA 401329

En nombre y representacion de la firma ASTATEC SA , el responsable legal y el responsable
técnico declaran bajo juramento que los productos médicos enumerados en el presente Anexo,
satisfacen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Desempefio de Productos Médicos por la
Disposicion ANMAT N° 11467/24, que cumplen y se encuentra a disposicion de la Autoridad
Sanitaria la documentacion técnica que contenga los requerimientos solicitados en el Apéndice IV
y V del Anexo del Reglamento Técnico aprobado por Disposicion ANMAT N° 64/25 y Disposicion
ANMAT N° 9688/19.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPENO.
DISPOSICION ANMAT N° 11467/24 Y GESTION DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE RIESGO I-"‘«'30'*"“0R'0/|FEC"'A
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DE
EMISIO
N

N° DE
PROTOCOLO

ISO 14971, ISO 13485:2003 aplica a | 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7.1,a),7.2,b), 7.3),7.4), 8), 8.1), 8.5), 8.6), 8.7), 9.1), 9.2, a),
9.2.b), 9.2.¢), 9.2.d), 10.1), 10.2), 11.1.1) 12.3), 12.5), 12.6.1),
12.7.4.,12.9), 12,9,1), 8.1), 11.4.1) - -
EN 61000, IEC 601-1: 9.2.b), 9.2.c), 9.2.d), 11.4.1), 11.1.1),
12.3), 12.5), 12.6.1), 12.7.4.)

Demas puntos no aplican.

El responsable legal y su responsable técnico son responsables de la veracidad de la
documentacion e informacion presentada y declaran bajo juramento mantener en su
establecimiento y a disposicion de la autoridad sanitaria la documentacion alli declarada y la que
establece la Disposicién 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el
Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Codigo Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la informacion o documentacion, la Administracion Nacional
podra suspender, cancelar, prohibir la comercializacién y solicitar retiro del mercado de lo ya
autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 13 octubre 2026

Firmado
.. Firmado digitalmente
R E I N KE digitalmente por SORT' NO por SORTINgO Natalia
. REINKE Tania Natalia Marcela

Ta nia Fecha: 2026.10.15 Fecha: 2026.10.15

16:14:43 -03'00' Marcela 16:13:27 -03'00'

Responsable Legal Responsable Técnico
Firmay Sello Firma y Sello

Ministerio de Salud
Secretaria de Calidad en Salud
ANMA.T.

La presente DECLARACION DE CONFORMIDAD ha sido emitida de acuerdo con las previsiones
de la Disposicion ANMAT N° 9688/19, quedando inscripta la modificacion en el Registro Nacional
de Productores y Productos de Tecnologia Médica (R.P.P.T.M.) a favor de ASTATEC SA bajo el
nuamero PM 1209-187 en la Ciudad de Buenos Aires a los dias 13 octubre 2026

Se autoriza la comercializacion del/los producto/s identificados en la presente declaracion de
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conformidad, la cual mantendra la vigencia que consta en la Declaracion inicial revisién 00 o
Disposicion Autorizante o su revalida.

Firmado
BO D N A R digitalmente por

BODNAR Andrea

Andrea Veronica

Firmado digitalmente por: TERRIZZANO

. Fecha: 2026.10.27 Maria Lorena
Veronica 14:00:15 -03'00" Fecha y hora: 27.10.2026 14:30:26
Direccion de Evaluaciéon de Registro Instituto Nacional de Productos Médicos
Firmay Sello Firmay Sello

Caddigo "N°rev legajo#version” vigente a partir de 07/02/22, reemplaza la anterior codificacion.
La validez del presente documento debera verificarse mediante el cédigo QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-007976-26-2
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